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して Relative Attenuation Index (RAI：未知物質を透過したエックス線のエネルギ
ー分布に基づいた相対的な減衰量) と Spectrum Deformation Index (SDI：未知物質
を透過したエックス線エネルギー変化量) の二つの指数を求め, 以下結果が得られ
た. 
1. 比重が軽い金属は RAI 値が大きく SDI 値が小さくなる傾向にあった. 
2. 銅付加した場合, 全体的に RAI 値が小さく SDI 値が大きくなる傾向にあった. 










Abstract：As for the panoramic radiography method, a technique of Quantum 
Radiography is developing. And it is possible to make image formation using the 
number of the X-ray photons. Recently years, there are the problem of allergy to 
body with the intraoral metal. And the demand for restoration thing of the 
metal-free increases.We thought whether analysis of the dental metals are 
possible as a help of a new diagnosis method using photon counting new detector. 
Pure metals and Dental materials were used. And there was intended whether 
intraoral dental metal could analyze an identifiable quantitative spectrum with 
analysis software and tested them using two kinds of indexes. 
Relative Attenuation Index (RAI)： Quantity of relative decrement  
Spectrum Deformation Index (SDI)： Based on the X-ray energy distribution 
that penetrated an unknown material The X-rays energy amount of change that 
penetrated an unknown material 
Using a photon counting type panoramic X-rays device, the results were as 
follows: 
1. The metal that is light specific gravity became a large RAI and a small SDI. 
2. RAI became small and SDI became large generally, when copper used. 
3. The clear change was not accepted by position relations of RAI and SDI 
between the metals, when copper used. 






 歯科におけるパノラマエックス線撮影法のアルゴリズムは 1930 年代に開発され現








成が可能となった. CdTe を使用した検出器の特徴は高感度であり, ライン状に配列
した素子によりパノラマエックス線装置にフォトンカウンティング型センサーとし
て応用することが可能となった. このセンサーを使用したパノラマエックス線画像を































1) 単一金属 (組成 99%以上)：9 種類(10mm×10mm×1mm) 
使用した金属は, いずれも純度 99%以上の単一金属で, 金属の板の大きさ
は 10mm×10mm×1mm であった. 用いた金属の純度はおよび密度は Table 
1 の通りである.  
 
2) 歯科用金属：9 種類(10mm×10mm×1mm) 
使用した金属は, いずれも国内で認可を受けている歯科用金属で, 金属の
板の大きさは 10mm×10mm×1mm であった. 用いた金属の純度はおよび密
度は Table 2 の通りである. 
 
3) 人体付加用銅板(2mm 厚)：人体組織当量として金属板を使用した.  






1) 装置：デジタル式歯科用パノラマエックス線診断装置 QRmaster-P (テレシス
テムズ / 大阪, Fig 1) 
2) 撮影条件 (Table 3) 
(1) エックス線管電圧： 80keV 
(2) エックス線管電流： 4 mA 
(3) 付加フィルター： 2. 5 mmAl 
(4) 撮影時間： 10 sec 
(5) 焦点サイズ： 0. 5mm×0. 5mm 





1) Relative Attenuation Index (RAI) 解析 
生体頭部と等価の硬組織試料(タフボーン)で校正を行い, 未知物質を透過し
たエックス線のエネルギー分布に基づいた相対的な減衰量の和を意味する指
数となる(Y 軸).  
2) Spectrum Deformation Index (SDI) 解析 
この装置には検出器ごとにエネルギー検出感度の違う 3 つの領域が存在し, 
各検出器に対しての減衰量の比率で求められ, 未知物質を透過したエックス




RAI＝(W1＋W2＋W3)/ (U1+U2+U3) ：Y 軸 
SDI＝(W3/U3) / (W1/U1) or (W3/U3) / (W2/U2) ：X 軸 
W をパノラマ画素値, U をアルミデータ画素値とする.  
この装置では 3 つの異なったエネルギー領域の検出器を搭載しておりそれぞれエ
ネルギーの異なる領域の情報を検出することができる(Fig 2). それぞれエネルギーの
検出領域の違いにより低い順から,  W1およびU1の領域は 25～38keV,  W2および
U2 の領域は 38～55keV,  W3 および U3 の領域は 55～80keV である(Table 4). SDI
のスペクトル解析では最も分別の特徴が判別可能な(W3/U3) / (W1/U1)の計算式を用
いて解析を行った.  
今回の実験で使用した CdTe 検出器は, アルミニウムを用いて感度を一定化する作
業を行う. 従って, アルミニウムが他の金属のRAI値及びSDI値を求める基本材料と




RAI 値(Y 軸)のスペクトル解析では 3 つ全てのエネルギー領域のフォトン数を使用
する. SDI 値(X 軸)のスペクトル解析ではこの 3 つ領域のうち 2 つのエネルギー領域
を用いその比率で求められるが今回のスペクトル解析では最も特徴が生じる W3/W1
の計算式を用いて解析を行った.  





る.      
今回の実験では各金属のフォトンが分布するコロニーの重点を用い解析を行った. 
一例として 1mm から 10mm 厚のアルミステップの解析グラフを示す. ROI の上から
順に 1mm, 一番下は 10mm 厚のアルミニウムになり, それぞれの厚みに対して ROI
の設定(Fig 4)を行い, その後スペクトル解析を行うと Fig 5 のようになる. グラフの








本研究は以下の 4 項目について解析を行った.  
1) 単一金属のフォトンカウンティング解析 
 (1) 付加なしによる解析 
 (2) 人体相当付加(2mm 厚銅板) による解析 
2) 歯科用金属のフォトンカウンティング解析 
 (1) 付加なしによる解析 
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(2) 人体相当付加(2mm 厚銅板) による解析 
実験に先立ちコントロール画像となるエアキャリブレーションデータの取得を行
った. その後各金属を縦一列に正中部に拡大が上下左右均一になるところにそれぞれ
配置し(Fig 6) 単一金属及び歯科用金属をそれぞれ人体相当付加あり・なしと 5 回ず









1) 銅板付加無しの結果 (Table 5, Fig 7).  
RAI 値は高い順に Al：2. 198±0. 011, Ti：1. 622±0. 004, Cr：1. 327±0. 003, Co：
0. 533±0. 003, Zn：0. 462±0. 006, Ni：0. 369±0. 002, Cu：0. 321±0. 007, Ag：
－3. 221±0. 007, Pd：－3. 419 ±0. 011 であった.  
SDI 値は高い順に Ag：0. 064±0. 020, Cu：－0. 027±0. 019, Zn：－0. 044±0. 024, 
Co：－0. 056±0. 015,  Ni：－0. 065±0. 012, Pd：－0. 111±0. 011, Cr：－0. 522±0. 
012, Ti： －0. 711±0. 013, Al：－1. 051±0. 023 であった.  
アルミ(Al), チタン(Ti), クロム(Cr)などはグラフの位置付けとしては左上, つまり
RAI 値が大きく SDI 値が小さくなる傾向になった.  
また銀(Ag)やパラジウム(Pd)はグラフの位置付けとしては右下, つまりRAI値が小さ
く SDI 値が大きくなる傾向になった.  
2) 銅板付加した場合の結果 (Table 6, Fig 8).  
RAI 値は高い順に Al：－1. 078±0. 004, Ti：－1. 362±0. 003, Cr：－1. 524±0. 004, 
Co：－2. 064±0. 004, Zn：－2. 110±0. 005, Cu：－2. 175±0. 005, Ni：－2. 186±
0. 004, Ag：－5. 3810. 009, Pd：－5. 666±0. 007 であった.  
SDI 値は高い順に Cu：0. 450±0. 029, Co：0. 391±0. 019, Zn：0. 386±0. 031, Ni：
0. 346±0. 020,  Ag：0. 281±0. 027, Ti：0. 268±0. 027, Al：0. 259±0. 030, Cr：
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0. 247±0. 025, Pd：0. 219±0. 031 
全体的に右下, つまり RAI 値が小さく SDI 値が大きくなる傾向になった.  
しかし金属同士の位置関係は銅付加なし時と比較しても大きく変化はしなかった.  
アルミ(Al), チタン(Ti), クロム(Cr) などはグラフの位置付けとしては他の金属と比
較して RAI 値が大きくなる傾向になった.  
また銀(Ag) パラジウム(Pd) はグラフの位置付けとしても同様に他の金属と比較
して RAI 値が小さくなる傾向になった.  
2. 歯科用金属のフォトンカウンティング解析 
1) 銅板付加無しの結果 (Table 7, Fig 9).  
RAI 値は高い順に CoCr：0. 628±0. 010, 12% palladium：－2. 812±0. 002, 
Silver：－2. 959±0. 007, 14k gold：－3. 024±0. 006, 18k gold：－3. 564±0. 009, 
Semi precious：－3. 829±0. 014,  PGA：－3. 873±0. 015, 20k gold：－3. 951±
0. 008, Precious：－4. 493±0. 033 であった.  
SDI 値は高い順に 14k gold：0. 351±0. 015, Silver：0. 264±0. 038, 12% 
palladium：0. 242±0. 009, 18k gold：0. 216±0. 014, PGA：0. 089±0. 024, 20k 
gold：0. 062±0. 014, CoCr：－0. 140±0. 010, Semi precious：－0. 154±0. 023, 
Precious：－0. 345±0. 039 であった.  
コバルトクロム(CoCr) はグラフの位置付けとしては左上, つまり RAI 値が大きく
SDI 値が小さくなる傾向になった.  
その他の金属に関してはグラフの位置付けとしては右下, つまり RAI 値が小さく
なったが SDI 値に関しては大小ばらつきが認められた.  
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2) 銅板付加した場合の結果 (Table 8, Fig 10) 
RAI 値は高い順に CoCr：－2. 034±0. 011, 12% palladium：－4. 882±0. 005, 
Silver：－5. 056±0. 009, 14k gold：－5. 101±0. 006, 18k gold：－5. 644±0. 014, 
Semi precious：－6. 029±0. 006, 20k gold：－6. 085±0. 013, Precious：－6. 833
±0. 015 であった.  
SDI 値は高い順に Silver：0. 493±0. 016, 14k gold：0. 468±0. 016, 12% 
palladium：0. 367±0. 010, CoCr：0. 361±0. 012, 18k gold：0. 317±0. 023, PGA：
0. 231±0. 042, 20k gold：0. 194±0. 026, Semi precious：0. 126±0. 014, Precious：
－0. 406±0. 044 であった.  
プレシャスを除き全体的に右下, つまり RAI 値が小さく SDI 値が大きくなる傾向
になった.  










いる. そして従来得られなかったエネルギー情報を利用した方法である 18).  





の可能性を有する,といった特徴が挙げられる 19,20). Complementary Metal Oxide 





が不可能である 21). 一方, CdTe に代表される半導体検出器は直接エックス線光子を
電荷に変換する機構のためエネルギー光子数の測定が可能である. したがって検出器
のエネルギー分別が可能で各エネルギー領域の情報を利用することにより材料の同
定が可能となってくる 22,23).  
実験の結果, 単一金属での場合ではアルミニウム(Al) , チタン(Ti) およびクロム
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(Cr) で RAI 値が大きくまた SDI 値が小さい値になった. これは, これらの金属の密
度が低く一般的に軽い金属に分類されているからであろう. それに対してパラジウム
(Pd) や銀(Ag) は RAI 値が小さくなる傾向になりこれらの金属は密度が高く一般的





全体的に RAI 値が低くなり SDI 値が高くなる傾向になった. また低い密度が金属は
高い金属と比較し RAI 値が低くなり SDI 値が高くなる傾向はより著明であった. こ
の原因は人体相当の付加は低い密度の金属に対してより強く影響を受けたためと考
えられる. 密度の高い金属の指標の変化量は低い密度の金属に比較して少ない傾向で




ければ強いほど指標の変化量が大きいため, より精度が高い解析が必要となる.  
歯科用金属の場合では低い密度のコバルトクロム合金(CoCr) が最もRAI値が大き
い値となり密度が最も高いメタルセラミック用貴金属 Type1(Precious) が最も小さ




にあった. また, 人体相当付加時においては全体的に RAI 値が低下し, SDI 値はほと
んどの合金で上昇が見られた. また位置関係もすべての合金において大きな変化は認
めらなかった. 人体相当付加を行った場合でも 1mm 厚合金の分布位置がはっきりと







 今回の実験では 3 つのエネルギー領域に対する検出器を用いての解析であったが, 
さらに検出器の数を増やすことで, 異なる座標の位置関係を得て, 新たな解析方法の
検討も可能となるであろう.  
現在この検出器の情報採取スピードは 300 flames per second(fps)と高解像度の検
出器であるが, さらに 900 fps までのスピードでデータ取得の可能な検出器も存在す
る 24). フォトンカウンティングの技術が進歩すれば今回実験で使用した低い密度の
金属の解析がより明確になることが期待される.  
本実験では 3 つの検出器を利用し新たな指数を用いて解析をおこなったが, 内田ら
25)の報告では金属のエックス線減弱係数を用い, 尾川ら 26)は管電圧の変化によって


















4. 密度が低い金属は, RAI 値が大きく SDI 値が小さくなる傾向にあった.  
5. 銅付加した場合, 全体的に RAI 値が小さく SDI 値が大きくなる傾向にあった.  
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Table 1 Constitution of Pure Metals.






























Table 2 Constitution of Dental Metals.




































High Voltage Generator：Inverter System
2
6
Table 4 Response Level of Each Detector. 
Energy Level          W                            U                    Response Level  
Low                W1                         U1                        25-38 keV
Middle        W2                         U2                        38-55 keV
High               W3                         U3                        55-80 keV
W: Value of panoramic  U: Value of Aluminum
2
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Material SDI:X-axis (S.D.) RAI:Y-axis (S.D.)
Al -1.051(0.023) 2.198 (0.011)
Ti -0.711 (0.013) 1.622 (0.004)
Pd -0.111 (0.011) -3.419 (0.011)
Ag 0.064 (0.020) -3.221 (0.007)
Co -0.056 (0.015) 0.533 (0.003)
Ni -0.065 (0.012) 0.369 (0.002)
Zn -0.044 (0.024) 0.462 (0.006)
Cu -0.027 (0.019) 0.321 (0.007)
Cr -0.522 (0.012) 1.327 (0.003)




Material SDI:X-axis (S.D.) RAI:Y-axis (S.D.)
Table 6 Comparison of mono metal materials with cupper loaded. 
Al 0.259 (0.030) -1.078 (0.004)
Ti 0.268 (0.027) -1.362 (0.003)
Pd 0.219 (0.031) -5.666 (0.007)
Ag 0.281 (0.027) -5.381 (0.009)
Co 0.391 (0.019) -2.064(0.004)
Ni 0.346 (0.020) -2.186 (0.004)
Zn 0.386 (0.031) -2.110 (0.005)
Cu 0.450 (0.029) -2.175 (0.005)




Material SDI:X-axis (S.D.) RAI:Y-axis (S.D.)
Table 7 Comparison of composition metal materials without Cupper loaded. 
CoCr -0.140 (0.010) 0.628 (0.010)
Silver 0.264 (0.038) -2.959 (0.007)
PGA 0.089 (0.024) -3.873 (0.015)
12% palladium 0.242 (0.009) -2.812 (0.002)
14k gold 0.351 (0.015) -3.024 (0.006)
18k gold 0.216 (0.014) -3.564 (0.009)
20k gold 0.062 (0.014) -3.951 (0.008)
Precious -0.345 (0.039) -4.493 (0.033)




Material SDI:X-axis (S.D.) RAI:Y-axis (S.D.)
Table 8 Comparison of composition metal materials with cupper loaded. 
CoCr 0.361 (0.012) -2.034 (0.011)
Silver 0.493 (0.016) -5.056 (0.009)
PGA 0.231 (0.042) -6.019 (0.011)
12% palladium 0.367 (0.010) -4.882 (0.005)
14k gold 0.468 (0.016) -5.101 (0.006)
18k gold 0.317 (0.023) -5.644 (0.014)
20k gold 0.194 (0.026) -6.085 (0.013)
Precious -0.406 (0.044) -6.833 (0.015)








Fig 1 X-ray device: QR-master-P. 
Fig 2 X-ray spectrum and distinguishing of energy. 
Three detector response areas W1 : 25-38keV. 
                                 W2 : 38-55keV. 
                                 W3 : 55-80keV. 
Fig 3 Colony of X-ray photons (ROI 10mm×10mm). 
○ : Gravity of photons. 
Fig 4 ROI of 1mm-10mm thick aluminum analysis using QRMC. 
Fig 5 Address of 1mm-10mm thick aluminum analysis using QRMC. 
Fig 6 Arrangement of metal materials in line. 
Fig 7 Address of mono metal materials without cupper loaded. 
Fig 8 Address of mono metal materials with cupper loaded. 
Fig 9 Address of composition metal materials without cupper loaded.  
Fig 10 Address of composition metal materials with cupper loaded.  
 
 
Fig 1 X-ray device : QR-master-P
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Fig 2  X-ray spectrum and distinguishing of energy


























































Fig 7 Address of mono metal materials without cupper loaded 
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Fig 10 Address of composition metal materials with cupper loaded 
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